
四川省临床检验中心

尿液化学分析室间质评说明

(2023年第1次)

各参评实验室：

尿液化学分析室间质评计划是四川省临床检验中心为考察各参加实验室尿液化学分析

检测水平组织开展的室间质评计划，本次计划的要求和相关信息如下：

一．样品信息

1. 样品状态

室间质评样品为经处理的非人源化学物质制备而成，其中添加了化学物质、药物、防腐

剂、稳定剂等。

2. 样品数量

室间质评样品数量5支，批号为202311、202312、202313、202314、202315。

3. 存储条件

室间质评样品，避光贮存在4～8℃可稳定至有效期。

4. 样品局限性

1) 本室间质评样品来源于化学合成质控物，应按说明要求贮存，反复冷藏或室温放置

过久会使样品的性质发生改变，可能会造成结果的差异；

2) 禁止冷冻保存；

3) 由于各个项目的检测原理和试剂组成不同，在检测某些项目时可能会存在基质效应，

从而影响检测结果。

二．测试程序

1. 测试项目

本次室间质评测试项目为：比重、pH、蛋白、葡萄糖、胆红素、酮体、红细胞、亚硝

酸盐、尿胆原、白细胞。

2. 测试方法

1）物品检测时，应按日常病人检测样品处理方式处理,由日常工作人员使用实验室常规

检测系统（仪器、试剂和方法等）检测，检测次数应与常规检测病人样本的次数相同。

2）从冰箱取出质控物在室温下放置15分钟，平衡至室温20～25℃，放置过程中无摇动。

3）本次发放的标本为液态质评物，不需复溶，检测前先将小瓶颠倒混匀，开盖后直接

将质控液滴在尿液干化学试纸条上，在规定的时间内使用尿液干化学分析仪或色标进行检测。

3. 注意事项



1) 室间质评样品应在稳定期内使用。

2) 如果室间质评样品有微生物污染的迹象或过度浑浊应丢弃，并及时申报进行必要处

置。

3) 室间质评样品成分来源于化学合成样品，含有如蛋白等生物材料，必须按对待含有

传染性疾病样品的工作流程处理本样品。本室间质评样品的处理注意事项与其它血液或者化

学制品相同。

三．结果报告

1) 将每一批号质控物测定结果按在线表格提示（比重保留 3 位小数，pH 测定结果

保留 1 位小数，其余结果以参照等级值码表转化的对应数值报告（结果下拉菜单中选择））。

测定结果的报告形式（如测量单位、有效数字位数等）见下表。

项目 单位 有效位数示例 小数位数

比重 N/A *.*** 3

pH N/A *.* 1

蛋白 N/A 等级值结果转化的数值 N/A

葡萄糖 N/A 等级值结果转化的数值 N/A

胆红素 N/A 等级值结果转化的数值 N/A

酮体 N/A 等级值结果转化的数值 N/A

红细胞 N/A 等级值结果转化的数值 N/A

亚硝酸盐 N/A 等级值结果转化的数值 N/A

尿胆原 N/A 等级值结果转化的数值 N/A

白细胞 N/A 等级值结果转化的数值 N/A

2) 认真填写回报表中的各项内容（单位名称、单位编号、使用仪器名称、型号、使用

试剂来源、是否开展室内质控等内容）。现分仪器统计，不填写完整或不正确可能影响本单

位统计结果。

3) 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。参加室间质评单位，在四川省临床检验中

心（www.labmedol.com）首页，使用您单位室间质量评价的实验室编码作为用户名及密码

进入（小写sc加您单位原来 6 位数编码），为了您的室间质量评价信息的安全，进入后请

尽快修改您的密码。

4) 参加室间质评的单位请直接从网上下载统计结果报表及相关信息；同时要求所有网



络化用户直接在网上上传结果，由于特殊原因不能网络回报的实验室，请向四川省临床检验

中心申请下发电子版报表，按要求填写后回报中心。

四．样品废弃处理

室间质评样品无须交回，废弃处理按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废

物管理办法》处理。

五．结果上报截止日期

具体上报截止日期参照下发的《关于开展2023年第1次四川省临床检验室间质量评价的

通知》，逾期将不纳入结果统计。上报按要求填报操作者和科主任或负责人姓名，确认结果

的有效性。

六．联系方式

收到室间质评样品后，应立即检查样品的批号、数量是否与活动安排相符，检查样品是

否渗漏，如有疑问请及时联系。各科室联系电话如下：

血液病室：028-87394365 中心办公室：028-87394057

七.附件:

《尿液化学分析室间质量评价测定结果、方法、仪器及试纸条编码》

四川省临床检验中心

2023年03月30日



四川省临床检验中心医院检验科

尿液化学分析室间质量评价测定结果、方法、仪器及试纸条编码

一、测定结果编码

项目 结果填写方式 项目 结果填写方式

比重

直接将测定数据填入表格

亚硝酸盐

填入下列编码（1、2等）在相应

回报表格中

1、阴性

2、阳性

pH

直接将测定数据填入表格

红细胞

填入下列编码（1、2、3等）在

相应回报表格中

1、阴性

2、微量（±）

3、少量 1+（10个/μl）
4、中量 2+（50个/μl）
5、大量 3+（250个/μl）

蛋白质

填入下列编码（1、2、3等）

在相应回报表格中

白细胞

填入下列编码（1、2、3等）在

相应回报表格中

1、阴性 1、阴性

2、微量（±） 2、少量（10-25个/μl）
3、0.3g/L（1+） 3、中量（75个/μl）
4、1.0g/L（2+）
5、≧3.0g/L（3+） 4、大量（500个/μl）

6、≧5.0g/L（4+）
7、10 g/L
8、≧20 g/L

葡萄糖

填入下列编码（1、2、3等）

在相应回报表格中

尿胆原

填入下列编码（1、2、3等）在

相应回报表格中

1、阴性

2、2.75mmol/L（±） 1、3.2μmol/L
3、5.5 mmol/L（1+） 2、16μmol/L（±）

4、14 mmol/L（2+） 3、33μmol/L（1+）
5、28 mmol/L（3+） 4、66μmol/L（2+）
6、56 mmol/L（4+） 5、131μmol/L（3+）
7、≧110 mmol/L 6、197μmol/L

酮体

填入下列编码（1、2、3等）

在相应回报表格中

胆红素

填入下列编码（1、2、3等）在

相应回报表格中

1、阴性 1、阴性

2、微量 0.5mmol/L 2、微量（±）

3、少量 1.5 mmol/L 3、17μmol/L（1+）
4、中量 3.9 mmol/L 4、51μmol/L（2+）
5、大量 7.8 mmol/L 5、103μmol/L（3+）



二、方法编码

方法名称 编码

仪器法 1201
目测法 1202
其它方法 1200（请注明具体方法： ）

三、 仪器编码

编码 仪器名称 编码 仪器名称

120101 CLINITEK-100 120102 CLINITEK-200

120103 CLINITEK-500 120104 CLINITEK-50

120105 CLINITEK-STATUS 120106 CLINITEK-ATLAS

120201 罗氏、宝灵曼系列仪器 120301 MA-4210

120202 URISYS2400 120401 URISCAN-PRO系列仪器

120501 Uritest 系列仪器 120601 DIRUI 系列仪器

120701 Combi-Scan 100/500 120801 GEB-200、GEB-500、GEB-600

120901 BK-DU 121001 ARKRAY系列仪器（不含 AX-4280）

121002 ARKRAY AX-4280 121101 美侨Mejer 系列仪器（500/600/700）

121201 华晟-H系列仪器 121301 宝威 BW200 仪器

121302 宝威BW500仪器（用URS-11K试纸） 121303 宝威 BW500 仪器（用 URS-11T试纸）

121401 亚森 FA系列仪器 121501 贝克曼 iChemVELOCITY仪器

121601 爱威 AVE752 121701 迈瑞尿液分析仪（MR309））

121702 迈瑞尿液分析仪（其他型号） 121801 曼特诺系列仪器

121901 龙鑫尿液分析仪 122001 迈特MT 系列仪器

122101 SFP 系列尿液分析仪 122201 爱康系列尿分析仪

122301 拜耳尿液分析仪 122401 科域系列尿分析仪

122501 桂林华通尿液分析仪 122601 朗迈尿液分析仪

120000 （请注明其它仪器的名称： ）

四、 试纸条编码

编码 试纸条名称 编码 试纸条名称

1201 Multistix 10SG 1202 Combur 10 Test S

1203 苏州新 8A 1204 Uritest系列试纸条

1205 DIRUI系列试纸条 1206 URISCAN GEN 11

1207 Combi-Screen 1208 URISYS2400 Cassette



1209 GEB 11 1210 BK-U11

1211 ARKRAYAUTION Sticks 10EA 1212 Mejer系列试纸条

1213 华晟 Urine系列试纸条 1214 宝威(URS-11/11EA/11N/14)试纸条

1215 宝威 URS-11K 试纸条 1216 宝威 URS-11T 试纸条

1217 贝克曼 iChemVELOCITY 试纸条 1218 爱威 AVE752 试纸条

1219 曼特诺系列仪器试纸 1220 迈瑞尿液分析仪试纸

1221 迈特 MT 系列尿液分析仪试纸 1222 龙鑫尿液分析仪试纸

1223 爱康系列尿分析仪试纸 1224 SFP 系列尿液分析仪试纸

1225 科域系列尿液分析仪试纸 1226 拜耳尿液分析仪试纸

1227 朗迈尿液分析仪试纸 1228 桂林华通尿液分析仪试纸

1229 科华生物尿液分析仪试纸

1200 （请注明其它试纸条的名称： ）

五、 国际单位或要求使用的单位换算表

测定项目 国际单位或
要求使用的
单位

旧制单位 测定项目 国际单位或
要求使用的
单位

旧制单位

蛋白

0.3g/L 30mg/dl

酮体

0.5 mmol/L 5 mg/dl

1.0g/L 100mg/dl 1.5 mmol/L 15 mg/dl

3.0g/L 300mg/dl 3.9 mmol/L 40 mg/dl

20.0g/L 2000mg/dl 7.8 mmol/L 80 mg/dl

葡萄糖

5.6mmol/L 100mg/dl 15.6 mmol/L 160 mg/dl

14mmol/L 250mg/dl

胆红素

3.4μmol/L 0.2 mg/dl
28mmol/L 500mg/dl 8.5μmol/L 0.5 mg/dl
56mmol/L 1000mg/dl 17.0μmol/L 1.0 mg/dl
110mmol/L 2000mg/dl 34.0μmol/L 2.0 mg/dl

尿胆元

3.2μmol/L 0.2 E.U./dl 170.0μmol/L 10.0 mg/dl

16μmol/L 1.0 E.U./dl

红细胞

10细胞/μl 0.03 mg/dl

33μmol/L 2.0 E.U./dl 20细胞/μl 0.06 mg/dl
66μmol/L 4.0 E.U./dl 50细胞/μl 0.15 mg/dl
131μmol/L 8.0 E.U./dl 67细胞/μl 0.20 mg/dl
197μmol/L 12.0 E.U./dl 167细胞/μl 0.50 mg/dl

200细胞/μl 0.60 mg/dl
250细胞/μl 0.75 mg/dl
333细胞/μl 1.00 mg/dl


